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Схема калибровки весов PR 

 
1. Нажмите калибровочный переключатель  затем нажмите клавишу [ON/OFF] и войдите в режим 

калибровки. 3 раза мигнет надпись [ CAL ] 

2. Нажать клавишу [ ZERO ]. На цифровой клавиатуре выбрать режим «С 3» (калибровка) 

3. Нажать клавишу [ TARE ].  На дисплее [ULoAd] 

4. Нажать клавишу [ TARE ].  На дисплее [LoAd] 

5. Загрузить платформу необходимым весом. 

6. Нажать клавишу [ TARE ] и подождать несколько секунд. Нажать клавишу [ TARE ].   

7. Калибровка завершена 
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